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ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 
к.т.н. Черный С.В.. 
(представил д.т.н., проф. В.Н. Чинков) 
 
Предложен подход к построению измерителей, выполняющих функции про-
гноза измеряемых физических величин. В основе прогнозирования - измере-
ние высших производных  и вычисление прогнозируемого значения при по-
мощи ряда Тейлора. 
 
Одним из перспективных направлений применения датчиков произ-
водных высокого порядка (ДПВП) [1] является построение на их основе 
измерителей прогнозирующего типа. Для построения такого измерителя 
необходимо выходные сигналы ДПВП просуммировать с весовыми коэф-
фициентами, которые соответствуют коэффициентам ряда Тейлора: 
 














,                              (1) 
 
где t  - интервал прогноза по времени; x  - интервал прогноза по дально-
сти (при движении измерителя в физическом поле измеряемой величины); 
V - скорость движения измерителя относительно поля. 
Точность прогноза измеряемой физической величины предлагаемым изме-
рителем зависит от следующих факторов: 
- аналитичности измеряемой величины; 
- точности измерения производных; 
- радиуса сходимости ряда Тейлора для измеряемой величины; 
- количества измеряемых производных. 
Рассмотрим точность прогноза при отсутствии шумов измерения. При 
условии аналитичности измеряемой величины, в пределах радиуса сходи-
мости ряда Тейлора, при достаточно большом количестве его членов, для 
ДПВП варианта 1  [1] передаточная функция от измеряемой величины к 
ошибке прогноза определяется выражением: 
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t,SW ,             (2) 
 
При ограниченном числе измеряемых производных передаточная 
функция по ошибке принимает вид: 
 










































t,SW .   (3) 
 
Анализ приведенных передаточных функций показывает, что в данном 
случае ошибка прогноза определяется, с одной стороны, полосой пропуска-
ния измерителя, а с другой - количеством используемых для прогноза про-
изводных. При этом если nK  ограничен, то стремление уменьшить ошибку 
прогноза за счет увеличения числа используемых производных приводит к 
увеличению порядка ДПВП и росту его динамической ошибки. Поэтому 
может существовать оптимальная величина порядка ДПВП, при котором 
ошибка прогноза минимальна для заданного nK .  Амплитудно - фазовая 
частотная характеристика (АФЧХ) идеального прогнозирующего измерите-







ЏЉ                             (4) 
 
Выбор параметров прогнозирующего измерителя должен осуществ-
ляться так, чтобы его амплитудно - частотная характеристика (АЧХ) была 
постоянна на возможно большем интервале частот изменения измеряемой 
величины, а фазо - частотная характеристика (ФЧХ) приближалась к вели-
чине t . 
В некоторых случаях, в частности, при решении задач обнаружения собы-
тий по данным прогноза, ошибка по фазе играет большую роль, чем ошибка 
по амплитуде. Поэтому рассмотрим детально аналитическое выражение 
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 в случае, когда все корни характеристического уравне-






































  .            (6) 
 






   .                                              (7) 
 
Следовательно, в рассматриваемом прогнозирующем измерителе фак-





, которая обусловлена запаздыванием информации в ДПВП. 
Это обстоятельство можно учитывать, задавая при прогнозе величину 





Результаты исследования работы прогнозирующего измерителя маг-
нитного поля при приближении его к источнику аномалии магнитного по-
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1- x=0 ; 2- x=200м ; 3- x=400м ; 4- x=800м ; 5- x=1000м ; 
 
Рисунок 1 -  Результаты прогноза аномального магнитного поля  
                    на различную дальность при  приближении  измери- 
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